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 Polska-Kraków: Urządzenia medyczne

2017/S 138-283150

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 111-222964)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-959 Kraków
os. Na Skarpie 66
Kraków
31-913
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Urban
Tel.: +48 126229487
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Faks: +48 126444756
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie.

Numer referencyjny: ZP 18/2017
II.1.2)Główny kod CPV
33100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa, uruchomienie i montaż sprzętu medycznego dla 
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 
asortymentu określonego w grupie zostaną odrzucone.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

http://www.zeromski-szpital.pl/
mailto:zpubl@zeromski-szpital.pl?subject=TED
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222964-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl
mailto:zeromski@bci.pl


3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z
przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu 
medycznego.

4. Przedmiot zamówienia opisany w grupach musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. 
U. 2017 poz. 211 ze zm.)

5. Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy do 15 listopada 2017 r.

6. W ramach zamówienia w grupach Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w zakresie obsługi 
przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 111-222964

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania 
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast: 

1Wymiary zewnętrzne szafki wózka (mm) 720x550(±50mm)

2Wysokość od podłoża do blatu (mm) 1000 mm (±20mm)

4Wózek wykonany ze stali, lakierowany proszkowo lub z tworzywa sztucznego na profilach aluminiowych

5Blat górny i dolny wykonany z tworzywa sztucznego, blat górny otoczony z 3 stron bandami lub relingami

6Podstawa z osłoną z tworzywa ABS, z odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed 
uszkodzeniami

7Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z 
otworem ułatwiającym suszenie i odpływ wody

8Cztery koła o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą;

Oponki nie brudzące podłoże, koła w osłonach tworzywowych

9Szafka wózka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach łożyskowych tym jedna mała szuflada, 1 duża szuflada, 2 średnie 
szuflady zamykane na zamek centralny

10Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka; uchwyt umieszczony od frontu wózka;

11WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA

11.1Co najmniej dwa odcinki szyny instrumentalnej ze stali kwasoodpornej, o przekroju 25x10 i długości nie mniejszej niż 400mm, 
służące do zawieszenia dodatkowego osprzętu

11.2Kosz na odpady z tworzywa, z pokrywą wahadłową, w obudowie drucianej stalowej, z uchwytami na szynę, wykonanymi z 
anodowanego aluminium – 1 szt.

11.3Uchwyt i pojemnik na zużyte igły, na blacie uchwyt na minimum 3 butelki

12Możliwość wyboru kolorystyki wózka w co najmniej sześciu różnych kolorach.

Powinno być: 
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1 Wymiary zewnętrzne szafki wózka (mm) 720x550 (±50 mm)

2 Wysokość od podłoża do blatu (mm) 1 000 mm (±20 mm)

4 Wózek wykonany ze stali, lakierowany proszkowo lub z tworzywa sztucznego na profilach aluminiowych

5 Blat górny i dolny wykonany z tworzywa sztucznego, blat górny otoczony z 3 stron bandami lub relingami

6 Podstawa z osłoną z tworzywa ABS, z odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed 
uszkodzeniami

7Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących.

8 Cztery koła o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą;

Oponki nie brudzące podłoże, koła w osłonach tworzywowych

9 Szafka wózka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach łożyskowych tym jedna mała szuflada, 1 duża szuflada, 2 średnie 
szuflady zamykane na zamek centralny

10 Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka; uchwyt umieszczony od frontu wózka;

11 Wyposażenie dodatkowe wózka

11.1 Co najmniej dwa odcinki szyny instrumentalnej ze stali kwasoodpornej, o przekroju 25x10 i długości nie mniejszej niż 400 mm, 
służące do zawieszenia dodatkowego osprzętu

11.2 Kosz na odpady z tworzywa, z pokrywą wahadłową, w obudowie drucianej stalowej, z uchwytami na szynę, wykonanymi z 
anodowanego aluminium – 1 szt.

11.3 Uchwyt i pojemnik na zużyte igły, na blacie uchwyt na minimum 3 butelki

12 Możliwość wyboru kolorystyki wózka w co najmniej sześciu różnych kolorach.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast: 
Data: 31/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być: 
Data: 04/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast: 
Data: 31/07/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być: 
Data: 04/08/2017
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zatwierdził Dyrektor Szpitala

dr n. med. Jerzy Friediger


