
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 
http://www.zol.krakow.pl 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 14/2007  

 
 
 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na 
dostawę (zakup) dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń 
medycznych. Znak ZP 14/2007. 
 
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści SIWZ dotyczącej 

przetargu nieograniczonego na dostawę (zakup) dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  

w Krakowie urządzeń medycznych.  

 

Treść pytania:  

 
„Prosimy o dokładne określenie w punkcie 18 tabeli z parametrami co wykonawca ma wliczyć w skład 

dodatkowego wyposażenia oraz określenie ilości sztuk wyposażenia dodatkowego?” 

 

Odpowiedź:  
 
W skład dodatkowego wyposażenia wchodzi uchwyt rąk w ilości 1 sztuki do każdego łóżka.  

 

Treść pytania:  
 

„Czy zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na przesunięcie terminu realizacji 

do 31 grudnia 2007?” 

 

Odpowiedź:  
 

Zamawiający nie przychyla się do powyższej prośby, termin realizacji zamówienia nie podlega 

negocjacji. 

 

Treść pytania:  
 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne w obudowie drewnianej o długości 

całkowitej 214 cm?” 
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Odpowiedź:  
 
Tak Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości całkowitej 214 cm. 
 
 
Treść pytania:  
 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wykonana z materiałów drewnopodobnych?” 
 
 
Odpowiedź:  

 
Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wykonaną z materiałów drewnopodobnych. 
 
 
Treść pytania:  

 
„Czy w związku z tym, że drewno i materiały drewnopodobne nie są odporne na środki dezynfekcyjne 

Zamawiający dopuści do zaoferowanie szafkę przyłóżkową, do której czyszczenia i pielęgnacji należy 

użyć wyłącznie dostępnych na rynku środków przeznaczonych do tej grupy materiałów?” 

 
 
Odpowiedź:  
 
Materiał, z którego wykonana jest szafka przyłóżkowa, musi być wykonany z materiału nadającego się 

do mycia i dezynfekcji.  

 
Treść pytania:  
 
 
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat boczny zamiast 

półki na butelki?” 

 

Odpowiedź:  
 

Tak Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat boczny, ale 

preferowane są szafki wyposażone w blat boczny i półkę na butelki.  

 

Treść pytania:  
 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych o długości całkowitej 

200cm?” 
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Odpowiedź:  
 

Tak Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o długości całkowitej 200 cm.  

 

Treść pytania:  
 

„Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych o wysokości maksymalnej 

leża 83cm?” 

 

Odpowiedź:  
 

Tak Zamawiający dopuści wózek o wysokości maksymalnej leża 83 cm. 

 

Treść pytania:  
 

„Czy Zmawiający dopuści łóżko szpitalne o długości całkowitej 2080 mm?” 

 

Odpowiedź:  
 

Tak Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości całkowitej 2080 mm.  

 

Treść pytania:  
 

„Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o szerokości całkowitej 670 mm?” 

 

Odpowiedź:  
 

Tak Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o szerokości całkowitej 670 mm.  

 

Treść pytania:  
 

„Czy Zamawiający wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 1945 mm?” 

 

Odpowiedź:  
 

Tak Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 1945 mm. 

 

 

 



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie 
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 
http://www.zol.krakow.pl 

 

 Treść pytania:  
 

„Czy Zamawiający wózek do przewożenia chorych o wysokości minimalnej leża 620 mm?” 

 

Odpowiedź:  
 

Tak Zamawiający dopuści wózek o wysokości minimalnej leża 620 mm. 

 

Treść pytania: 

 
„Czy Zamawiający wózek do przewożenia chorych o wysokości maksymalnej leża 840 mm?” 

 

Odpowiedź:  
 

Tak Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o wysokości maksymalnej leża 840 mm. 

 

Treść pytania: 
 

„Czy Zamawiający dopuści segment oparcia pleców regulowany w zakresie 0 – 50 º?” 

 

Odpowiedź:  
 

Tak Zamawiający dopuści segment oparcia pleców regulowany w zakresie 0 – 50 º.  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>







    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


