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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU 

ZP 6/2015 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 
odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wyborów medycznych i innego sprzętu medycznego. 
 
Treść pytania: 
„PYTANIE  1 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu paski testowe iXell, charakteryzujące się 

następującymi parametrami:  

 

* rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa,  

* paski pakowane po 50 sztuk,  

* glukometr skalibrowany do osocza,  

* ważność pasków testowych po otwarciu opakowania do 90 dni 

* paski oparte na działaniu enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferującego min. z 

metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, 

amoksycyliną;  

* szeroki zakres pomiarowy 20-600mg/dl,  

* temperatura przechowywania pasków min. 4�C – min. 40�C, 

* warunki pracy glukometru 10 �C - 40�C 

* pasek testowy współpracujący z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska po pomiarze 

(funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma 

styczności z materiałem biologicznym pacjenta); 

* automatyczne kodowane (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów) 

* zakres hematokrytu 20-60 % 

* czas pomiaru do 7 sekund 

* wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 µl 

* możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST) 

* bateria litowa typ. CR2032 3V 

* przy wynikach większych i równych wartości 240 mg/dl pojawia się napis „ketone”, będący 

informacją i zarazem ostrzeżeniem dla personelu o możliwości wystąpienia u badanego pacjenta ciał 

ketonowych we krwi, taka informacja uruchamia dodatkowe procedury kontrolne, najpewniej badanie 

laboratoryjne, której jest bardziej miarodajne niż użycie pasków do badan ciał ketonowych a których to 

Zamawiający nie wymaga w tym postepowaniu 
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* zapewniamy możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) 

pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, 

hipo- i hiperglikemii u pacjenta,  

* ważność płynów kontrolnych po otwarciu opakowania do 90 dni 

* paski będące na listach refundacyjnych NFZ i MZ 

* paski dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w 

odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych.” 

 
Odpowiedź:  
Tak. 

 
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 2 poz. 1 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 

 
Treść pytania: 
„1. W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej glukometru, będącej 

zastrzeżonym znakiem towarowym określonego producenta, do którego glukometru Zamawiający 

oczekuje dostarczenia kompatybilnych pasków testowych, informujemy że paski testowe danej marki 

są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki – taki opis przedmiotu zamówienia 

ograniczałby więc konkurencję asortymentowo-cenową, nadając konkretnemu producentowi 

wyłączność na kształtowanie ceny oferty. Czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp i 

uwzględniając potencjalne oszczędności finansów publicznych w efekcie zaoferowania ofert 

konkurencyjnych, dopuszcza w w/w pozycji w części nr 2 w przedmiotowym postępowaniu 

zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z 

przekazaniem kompatybilnych glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego – jako 

nieodpłatne użyczenie na okres umowy, dzierżawę lub wliczenie w cenę pasków) charakteryzujących 

się wymienionymi poniżej następującymi parametrami: 

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; 

b) Funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku; 

c) Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego 

komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;  

d) Enzym dehydrogenaza glukozy dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu 

rozpuszczonego we krwi; 

e) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; 

f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;  
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g) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska 

nieco poniżej części szczytowej, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru – umożliwiające 

pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców oraz z licznych miejsc AST; 

h) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z 

wymogami producenta;  

i) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych 

i dokładnych wyników z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 oraz z 

najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego;.” 

 
Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„2. Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy 

pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl przy stężeniu glukozy <100mg/dl i ±15% przy stężeniu 

glukozy >100 mg/dl, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„3. Czy w celu uzyskania pewności pracy na sprzęcie dającym wiarygodne wyniki pomiarów 

Zamawiający wymaga przedstawienia atestu niezależnej Jednostki Notyfikowanej potwierdzającego 

spełnianie przez zaoferowany sprzęt normy ISO15197:2013? Norma ta zacznie obowiązywać w 

trakcie umowy przetargowej.” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„4. Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym 

refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 
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Treść pytania: 
„5.Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w postępowaniu był podmiot posiadający zezwolenie na 

hurtowy obrót lekami, co zabezpieczy dostawę i transport pasków testowych w warunkach 

odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„6. Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometru, gdzie zgodnie z instrukcją 

obsługi wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić 

choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„7. Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, wymagających sprawdzania 

poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu 

poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„8. Czy Zamawiający dopuści paski testowe nie posiadające funkcji automatycznego odrzucania zbyt 

małej ilości krwi pobranej przez pasek? Przy każdym pomiarze paski tego rodzaju wymagają od 

użytkownika dokładnego obserwowania czy pole testowe paska zostało idealnie wypełnione?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 1 

Dotyczy Części nr 2 poz. 2  
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Zwracamy się z prośba o odstąpienie do wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z 

ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika.  

Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi 

standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. 

Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku 

numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma 

żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu 

zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta, co utrudnia innym Wykonawcom 

złożenie oferty. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie 

Wykonawców na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie 

znacznie tańszej ceny.” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający odstępuje od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 2 

Dotyczy Części nr 2 poz. 8  

 Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2 ml z możliwością wypełnienia do 2,5 ml? 

Pozostałe parametry bez zmian.?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 3 

Dotyczy Części nr 2 poz. 12 

 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp 50 ml posiadające tłoczek elastomerowy z podwójnym 

uszczelnieniem gwarantującym szczelność o szerokości  8,3 mm (a w samym środku 12,1 mm). Takie 

rozwiązanie jest duże lepsze od pojedynczego oringu i uniemożliwia wyciekanie płynu ze strzykawki. 

Strzykawki produkowana jest zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN lSO 7886-1, PN-EN lSO 7886-2 

oraz PN-EN 1707, są kompatybilne z pompami infuzyjnymi wszystkich producentów tych urządzeń.” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 
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Treść pytania: 
„Pytanie nr 4 

Dotyczy Części nr 2 poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 

ml? Pojemność nominalna strzykawki do pomp infuzyjnych to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze 

strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą 

pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej 

informacji często podaje się pojemność zapisując pojemność nominalną i w nawiasie pojemność 

wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 5 

Dotyczy Części nr 2 poz. 19 

 Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul, którego trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się 

powyżej krawędzi koreczka? Nadmieniamy, że na rynku medycznym od lat producenci wytwarzają w 

standardzie koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Zarówno koreczek z trzpieniem 

powyżej jak i poniżej krawędzi spełnia tą samą funkcję. Nie ma więc żadnego uzasadnienia 

medycznego, aby Zamawiający nie dopuścił koreczka z trzpieniem powyżej jego krawędzi.?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 6 

Dotyczy Części nr 2 poz. 21 

Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki moczu 2 litrowe, sterylne, posiadające podziałkę co 100 ml, 

zawór opóźniający z przyciskiem umożliwiający opróżnianie jedną ręką dla szybkiego łatwego 

opróżniania worka, bezigłowe złącze do pobierania próbek moczu zapobiegające przypadkowym 

zakłuciom, co zwiększa bezpieczeństwo personelu, napowietrzana komora kroplowa z zaworem 

zwrotnym zapobiegającym cofaniu się moczu, worki posiadają podwójny wieszak – hak i taśmę, co 

zapewnia dodatkowe zabezpieczenie wypełnionego worka, dren o długości 120 cm zakończony 

łącznikiem schodkowym, który zapewnia zgodność ze wszystkimi popularnymi typami cewników 
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urologicznych,  tylna biała ścianka worka ułatwiaj wizualizację moczu, może być stosowany do 7-

dniowej zbiórki moczu?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 7 

Dotyczy Części nr 2 poz. 25, 29 

 Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych pozbawione były ftalanów? 

Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w 

narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, 

zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, 

nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację. 

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przedłużacze nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga 

oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty 

charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 8 

Dotyczy Części nr 2 poz. 41  

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne z mankietem o standardowej przenikalności gazów 

anestetycznych, spełniających wszystkie normy wymagane przez ustawę? Prosimy również o 

odstąpienie od wymogu dołączenia badań klinicznych. Wymóg ten wyklucza możliwość  zaoferowania 

dobrej jakości rurek tracheotomijnych z mankietem polskiego producenta oraz narusza zasady 

równego traktowania oferentów.” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 9 

Dotyczy Części nr 2 poz. 46 
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Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton z kolorystycznym oznaczeniem rozmiarów, lejkowatym 

łącznikiem, w rozmiarach CH6-24 o długości 40 cm, posiadające dwa naprzemianległe otwory?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 10 

Dotyczy Części nr 3  poz. 4 

 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach po  80szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości opakowań – 2 625 op. po 80 szt.?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 11 

Dotyczy Części nr 3 poz. 6 

 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednorazowej nerki medyczne o poj. 700 ml za 1 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości  - 900 szt.?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 12 

Dotyczy Części nr 3 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści nerki medyczne dla dorosłych 20 cm?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 13 

Dotyczy Części nr 4 poz. 3 

Czy Zamawiający fartuch flizelinowy z mankietem jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim?” 
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Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie nr 14 

Dotyczy Części nr 5  poz. 1, 2, 3 

 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe wykonane ze sztucznego lateksu 

butadienowo-akrylonitrylowego, nie zawierające tiuramów i tiazoli, pasujące na obie dłonie, z 

rolowanym mankietem, teksturowane na palcach, o grubości ścianki palca 0,10 +- 0,01mm, w kolorze 

niebieskim, o poziomie AQL 1,5, zgodne z normą EN 455, pakowane po 100 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości w formularzu cenowym,  dopuszczone do kontaktu z żywnością, zarejestrowane 

jako wyrób medyczny?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Pytanie nr 15 

Dotyczy Część nr 5 poz. 4 

 Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe bezpudrowe, pasujące na obie dłonie, z rolowanym 

mankietem, o grubości ścianki palca 0,11 +- 0,01mm,  o poziomie AQL 1,5, zgodne z normą EN 455 

oraz EN 374 pakowane po 100 szt., oznaczone jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej 

kat. III? Prosimy o odstąpienie od wymogu dopuszczenia rękawic do kontaktu z żywnością.” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

 


